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Bedienungsanleitung
• Natura N 80T-XR
• Tie XR 400 
• TIE X 400
• TIE A1
• TIE C1
• Alfa3 A Box





Bitte lesen Sie vor Gebrauch die 
Bedienungsanleitung.

Helix ist eine Marke der Firma Ear-Technic 
GmbH und der Firma Ear-Teknik. 
EAR-TEKNİK İŞİTME VE ODİOMETRİ 
CİHAZLARI SANAYİ Ve TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ. 59930, Ergene/Tekirdağ Turkey.

Seriennummer, Barcode, Chargennummer 
und andere Informationen des Geräts 
befinden sich auf der Verpackung.

Konformitätserklärung 
(Herstellererklärung)

Die Firma Ear-Technic GmbH verpflichtet 
sich, dass die Hörgeräte gemäß der EU 
Richtlinie vom 05.April 2017 (2017/745/ 
EWG) IIa Klasse Anhang IX - und 
EMV-Richtlinie IEC 60118-13: 2016 
gebaut, geprüft und vermarktet werden.



Für Lagerung und Transport zu 
beachten:

0476

Bitte lesen Sie vor Gebrauch 
die Bedienungsanleitung

KK.04.03/02.09.2020/17.10.2023/01

Temperaturgrenzwerte:  
-200 C /+600 C nicht überschreiten 

Luftfeuchtigkeit: 
65% nicht überschreiten

Luftdrucksbereich:
Ideal 1100-500 hPa



Vorwort

Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich für ein 
Hörsystem entschieden haben, das die 
neuesten Forschungen und Technologien 
vereint. Die in Ihrem Hörgerät verwendete 
Technik beruht auf neuen Entwicklungen 
und eingereichten Patenten der Firma 
Ear-Teknik. Das von Ihnen gekaufte 
Hörsystem zeichnet sich durch hohe 
Benutzerfreundlichkeit, Wartungsfreund-
lichkeit und Zuverlässigkeit aus. Das 
Hörsystem ermöglicht Ihnen Gespräche in 
jeglichen Umgebungen mit maximalem 
Klangkomfort zu verstehen. 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, 
um eine maximale Performance mit dem 
Hörgerät zu erzielen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Hörakustiker.
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Hörgerätemodelle

Tie XR 400 &
Natura N 80T-XR

Tie X 400

Tie A1 & C1

Alfa 3 A Box
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MIKROFON

ANSCHLUSSKABEL

HÖRER

VERSTÄRKER-
BATTERIE-MODUL 

wireless

Hörgerät TIE X 400
Das weltweit erste drahtlose modulare 
Hörsystem
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Alfa3 A BOX
Held in Freiheit

BATTERIEFACH

ZUGFADEN

BELÜFTUNGSDECKEL
UND SEITENMARKIERUNG

MIKROFON

SCHIRMCHENFILTER

HINWEIS: 

Universelle Alfa3 A BOX-Geräte werden 
separat für das rechte und das linke Ohr 
hergestellt. 

5



10

An- und Ausschalten
Um Ihr Hörsystem anzuschalten, gehen 
Sie wie folgt vor:

1)  Bereiten Sie die Batterie 
vor. Entfernen Sie die Schutz-
folie der Batterie erst kurz 
vor dem Einsetzen, damit die 
Batterie funktionsfähig ist. 
Lassen Sie die Batterie 2 
Minuten lang ohne Schutzfo-
lie liegen.

2) Öffnen Sie das Batterie-
fach und legen Sie die Batte-
rie hinein. Beachten Sie die 
Batteriepolarität  (+/- Pol).

3) Ihr Hörgerät wird nach dem 
Schließen des Batteriefachs 
automatisch angeschaltet.

312

Ausgeschaltetes
Hörgerät
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4) Tie XR und Natura XR: Bei Hörsyste-
men, die mit Akku betrieben werden, 
müssen Sie für 1 Sekunde auf den Taster 
drücken, um das Hörgerät anzuschalten. 

Lassen Sie das Batteriefach offen, wenn 
Sie das Gerät nicht verwenden. Das Gerät 
ist mit offenem Batteriefach ausgeschal-
tet. Bei den Modellen Tie XR und Natura 
XR können Sie den Taster für 8 Sekunden 
lang drücken, um Ihr Hörsystem auszu-
schalten. 

Modell Batterie/Akku
Durchschnittliche
Lebenszeit

Tie X 400
Tie A1
Tie C1
Alfa 3 A Box
Tie XR 400
Natura 80T-XR

312 – braun 
10 – gelb
10 – gelb
10 – gelb
Lithium-Ionen
Lithium-Ionen

7 bis 12 Tage 
4 bis 7 Tage
4 bis 7 Tage
4 bis 7 Tage
18 bis 24 Stunden
18 bis 24 Stunden
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Akku laden mit SmartCharger

Tie XR und Natura XR
Tie XR und Natura XR enthalten einen 
integrierten und nicht herausnehmbaren, 
wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. 
Wenn der Akkustand niedrig wird, 
erhalten Sie folgenden Hinweis „Batterie 
schwach“. Sie haben anschließend etwa 
60 Minuten Zeit, bevor sich das Hörsys-
tem ausschaltet. Die tatsächliche Zeit ist 
von der individuellen Einstellung des 
Hörgerätes abhängig. 

ON-ButtonON-Button
8



Wenn der Akku leer ist

Für Tie XR und Natura XR:

1) Der SmartCharger muss mit dem 
mitgelieferten Adapter und Anschluss-
kabel an eine externe Stromquelle 
angeschlossen werden. 

2) Drücken Sie einmal den On-Button am 
SmartCharger. 

3) Der SmartCharger ist bereit zum 
Laden, wenn die Anzeige grün 
leuchtet. 

4) Stecken Sie das Hörgerät in die 
Ladestation. 

5) Die Anzeige am Hörgerät leuchtet 
grün auf, wenn der Ladevorgang 
begonnen hat.

6) Die Ladezeit für Ihr Hörgerät beträgt 
mindestens 3 Stunden. 

7) Das Ladegerät schaltet sich automa-
tisch ab, wenn der Ladevorgang 
vollständig abgeschlossen ist.

Hinweis: 

Ihr Hörgerät schaltet sich aus, wenn Sie 
es in die Ladestation stecken. Drücken 
Sie einmal auf den Taster, um es wieder 
einzuschalten.
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Wenn der Akku leer ist

Für Tie XR und Natura XR:

1) Der SmartCharger muss mit dem 
mitgelieferten Adapter und Anschluss-
kabel an eine externe Stromquelle 
angeschlossen werden. 

2) Drücken Sie einmal den On-Button am 
SmartCharger. 

3) Der SmartCharger ist bereit zum 
Laden, wenn die Anzeige grün 
leuchtet. 

4) Stecken Sie das Hörgerät in die 
Ladestation. 

5) Die Anzeige am Hörgerät leuchtet 
grün auf, wenn der Ladevorgang 
begonnen hat.

Licht Anzeige

6) Die Ladezeit für Ihr Hörgerät beträgt 
mindestens 3 Stunden. 

7) Das Ladegerät schaltet sich automa-
tisch ab, wenn der Ladevorgang 
vollständig abgeschlossen ist.

Hinweis: 

Ihr Hörgerät schaltet sich aus, wenn Sie 
es in die Ladestation stecken. Drücken 
Sie einmal auf den Taster, um es wieder 
einzuschalten.
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Wenn der Akku leer ist

Für Tie XR und Natura XR:

1) Der SmartCharger muss mit dem 
mitgelieferten Adapter und Anschluss-
kabel an eine externe Stromquelle 
angeschlossen werden. 

2) Drücken Sie einmal den On-Button am 
SmartCharger. 

3) Der SmartCharger ist bereit zum 
Laden, wenn die Anzeige grün 
leuchtet. 

4) Stecken Sie das Hörgerät in die 
Ladestation. 

5) Die Anzeige am Hörgerät leuchtet 
grün auf, wenn der Ladevorgang 
begonnen hat.

6) Die Ladezeit für Ihr Hörgerät beträgt 
mindestens 3 Stunden. 

7) Das Ladegerät schaltet sich automa-
tisch ab, wenn der Ladevorgang 
vollständig abgeschlossen ist.

Hinweis: 

Ihr Hörgerät schaltet sich aus, wenn Sie 
es in die Ladestation stecken. Drücken 
Sie einmal auf den Taster, um es wieder 
einzuschalten.

        Warnung
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung des 
Ladegeräts, um wichtige Hinweise zu 
erhalten und die optimale Nutzung Ihres 
Ladegeräts zu gewährleisten.

• Die wiederaufladbaren Hörgeräte 
enthalten Lithium-Ionen-Akkus, die als 
Handgepäck in Flugzeuge mitgenommen 
werden können. 

• Decken Sie die Ladestation während des 
Ladevorgangs niemals mit einem Tuch, 
etc. ab. Verwenden Sie Ihre Hörgeräte 
nur mit Ear-Technic Ladegeräten. Die 
Verwendung anderer Ladegeräte kann zu 
Schäden an den Hörgeräten und den 
Akkus führen.

• Vermeiden Sie es, den Akku des Hörgeräts 
der Hitze auszusetzen, um die Lebensdau-
er der Batterie zu verlängern. Lassen Sie 
Ihre Hörgeräte zum Beispiel nicht unter 
einem Glas oder in einem Fahrzeug liegen, 
auch nicht, wenn sie aufgeladen sind.
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Wenn der Akku leer ist

Für Tie XR und Natura XR:

1) Der SmartCharger muss mit dem 
mitgelieferten Adapter und Anschluss-
kabel an eine externe Stromquelle 
angeschlossen werden. 

2) Drücken Sie einmal den On-Button am 
SmartCharger. 

3) Der SmartCharger ist bereit zum 
Laden, wenn die Anzeige grün 
leuchtet. 

4) Stecken Sie das Hörgerät in die 
Ladestation. 

5) Die Anzeige am Hörgerät leuchtet 
grün auf, wenn der Ladevorgang 
begonnen hat.

6) Die Ladezeit für Ihr Hörgerät beträgt 
mindestens 3 Stunden. 

7) Das Ladegerät schaltet sich automa-
tisch ab, wenn der Ladevorgang 
vollständig abgeschlossen ist.

Hinweis: 

Ihr Hörgerät schaltet sich aus, wenn Sie 
es in die Ladestation stecken. Drücken 
Sie einmal auf den Taster, um es wieder 
einzuschalten.

• Versuchen Sie nicht, das Hörgerät zu 
öffnen, da sonst der Akku beschädigt 
werden kann. Versuchen Sie niemals, den 
Akku zu ersetzen. Wenden Sie sich an 
Ihren Hörakustiker, wenn der Akku 
ausgetauscht werden muss. Jegliche 
Anzeichen von Manipulationen führen 
zum Erlöschen der Garantie für Ihr 
Hörgerät. 

• Öffnen Sie Ihr Hörgerät nicht, wenn die 
Batterien/der Akku ausgelaufen ist. 
Andernfalls können die Säuren der 
auslaufenden Batterien zu Hautreizun-
gen führen. Wenn auslaufende Säuren 
aus der Batterie mit Ihrer Haut in 
Berührung kommen, wischen Sie sie mit 
einem feuchten Tuch ab und stellen Sie 
sicher, dass alle Säurereste auf Ihrer Haut 
entfernt werden. Wenden Sie sich im 
Falle einer Hautreizung an einen Arzt. 
Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakus-
tiker, um weitere Anweisungen zur 
Verwendung Ihrer Hörgeräte zu erhalten.
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Einsetzen ins Ohr
Modell: Tie A1, Tie C1 oder Tie X 400, Tie 
XR 400, Natura 80T-XR

1. Führen Sie das Hörer-Mikrofonmodul 
in das Ohr. Siehe Abbildung 1.

2. Legen Sie das Verstärker-Batteriemo-
dul hinter Ihr Ohr. Siehe Abbildung 2-3.
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Modell: Alfa3 A BOX

Einsetzen:

Halten Sie den Zugfaden des 
Hörgerätes mit zwei Fingern. 
Die Farbmarkierung zeigt zum 
Boden. Stecken sie das 
Hörgerät langsam in den 
Gehörgang (Abbildung 1). Wenn 
das Hörgerät richtig platziert 
wurde, ist es von außen kaum 
sichtbar (Abbildung 2).

Herausnehmen:

Ziehen Sie leicht am Zugfa-
den bis das Hörgerät entfernt 
wurde (Abbildung 3).

HINWEIS: Ziehen Sie nicht am geöffneten 
Batteriefach, da das Gerät dadurch 
beschädigt werden kann. 

Ab
b.

 1
Ab

b.
 2

Ab
b.

 3
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Schirmchen montieren
Um das Schirmchen auf Ihrem Hörgerät 
zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie den Ringteil des 
Hörgerätes mit dem Schirmchen, siehe 
Abbildung.

2. Achten Sie darauf, dass das Schirm-
chen vollständig mit dem Ringteil des 
Hörgerätes verbunden ist. Das 
bedeutet, dass alle Nuten und Ringe 
miteinander verbunden sein müssen.

HINWEIS: Das Schirmchen wird je nach Größe 
des Gehörgangs gewählt (siehe Abbildung). 

Klein Mittel Groß

Schirmchen
mit Nuten Ringe
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Filter wechseln
• Ear-Technic hat wirksame Schutzfilter 

für die eigenen Hörgeräte entwickelt. 
Tie, Tie X, Tie XR, Natura XR und Alfa 
Box sind im Auslieferungszustand mit 
diesem Filter ausgerüstet. Dieser Filter 
bietet einen hohen Schutz gegen 
Wasser, Schweiß und Cerumen 
(Ohrenschmalz).

• Dieser Filter schützt die Hörerkapsel 
und ermöglicht es Ihnen Ihr Hörgerät 
viele Jahre zu benutzen, ohne dass die 
Leistung des Hörgeräts beeinträchtigt 
wird.

• Aus hygienischen Gründen wird 
empfohlen regelmäßig den Filter 
auszutauschen. Wir empfehlen einen 
wöchentlichen Austausch. Sie können 
den Filterwechsel selbst durchführen 
oder auch durch Ihren Hörakustiker 
vornehmen lassen.
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Entfernen des alten Filters von dem 
Hörer:
Stecken (nicht: drehen) 
Sie das leere Ende des 
Stäbchens vorsichtig 
auf den alten Filter in 
der Hörerkapsel und 
ziehen Sie das 
Stäbchen zusammen 
mit dem alten Filter 
wieder ab.

Neuen Filter an den 
Hörer anbringen:
Stecken Sie den neuen 
Filter, der auf der 
Rückseite des 
Stäbchens sitzt, in die 
Nut des Hörers, so 
dass er wie im Bild 
dargestellt einrastet.

Klein Mittel Groß

Installieren des Filters
in den Hörer:

Entfernen des Filters
vom Hörer:

Neues Filterstäbchen:
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Nachdem der Filter an die Hörerkapsel 
gesteckt wurde, ziehen Sie das Filterstäb-
chen vorsichtig ab.

Nachdem Sie den Filter eingesetzt haben, 
wählen Sie das für Ihren Gehörgang 
geeignete Schirmchen (siehe Abbildung) 
und montieren dieses auf der Hörerkapsel.

BITTE BEACHTEN!
• Führen Sie keinen harten Gegenstand in den 
Filter ein, und reinigen Sie ihn nicht mit einem 
harten Gegenstand. Der Filter hat keine 
Schutzwirkung, wenn Sie den Schutzvorhang 
beschädigen.

• Wenn der Schutzvorhang des Filters wegen 
übermäßigem Schweiß und Feuchtigkeit 
verstopft ist, nehmen Sie das Hörgerät 10-15 
Minuten lang aus dem Ohr oder trocknen Sie es.

Achtung:
1.Bitte halten Sie den Filter von Kindern fern.

2. Stecken Sie den Filter nicht in den Mund.
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3. Waschen Sie sich nach dem Filterwechsel die 
Hände.

4. Tauschen Sie den Filter des rechten und des 
linken Ohrs nicht   untereinander aus, da Sie 
Krankheiten von einem Ohr auf das andere Ohr 
übertragen können.

Pflege der Hörgeräte
• Die regelmäßige Pflege des Hörgerätes sorgt für 
die Erhaltung der Leistungsfähigkeit Ihres 
Hörgerätes. 

• Wenn Sie Haarspray, Parfüm oder ähnliches 
benutzen, nehmen Sie Ihr Hörgerät zuvor aus 
dem Ohr. Ansonsten kann es zur Beschädigung 
des Hörgerätes kommen.

• Wenn Ihr Ohr schmerzt oder entzündet ist, 
nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Hörakustiker 
oder Arzt auf.

• Wenn die Leistung Ihres Hörgerätes abgenom-
men hat, reinigen Sie das Schirmchen und 
wechseln Sie den Filter.

• Wenn Ihr Hörgerät nicht funktioniert, obwohl 
Sie eine neue Batterie eingelegt haben, wenden 
Sie sich an Ihren Hörakustiker.
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Programmspeicher und 
Lautstärke einstellen
Programmspeicher
Ihr Hörgerät verfügt über bis zu 8 Programm-
speicher, die von ihrem Hörakustiker individu-
ell für Ihre Bedürfnisse eingestellt werden 
können. Den Programmspeicher können Sie 
wechseln, indem Sie das Bedienelement ver- 
wenden (siehe Kapitel „Bedienelemente“).
HINWEIS: Die genaue Anzahl an Programm-
speichern ist vom Hörgerätemodell abhängig. 
Programmspeicher werden von Ihrem 
Hörakustiker aktiviert.

Lautstärke
Sie können die Lautstärke des Hörgerätes 
einstellen, indem Sie das Bedienelement 
verwenden. 

HINWEIS: Ihr Hörakustiker muss die Lautstär-
kefunktion aktivieren, damit Sie diese 
verwenden können. 
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Bedienelemente
Multifunktionaler Taster: Tie A1, Tie C1, 
Tie X 400, Tie XR 400, Natura 80T-XR

Das Bedienelement von Modell Tie X hat 3 
Funktionen. Abhängig davon, wie lang 
man den Taster drückt, werden 
unterschiedliche Aktionen ausgeführt: 

1. 1 Sekunde lang drücken: Änderung 
der Lautstärke

2. 2 Sekunden lang drücken: Änderung 
des Programmspeichers

3. 5 Sekunden lang drücken: Aktivie-
rung Flugmodus (Deaktivierung von 
Bluetooth). Um Bluetooth wieder zu 
aktivieren, müssen Sie das Batterie-
fach öffnen und wieder schließen. 

4. 8 Sekunden lang drücken: Hörgerät 
ausschalten.
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Multifunktionaler Taster

HINWEIS: Aktion 3 ist nur bei Tie X, Tie XR, 
Natura XR verfügbar. Aktion 4 ist nur bei 
Tie XR und Natura XR verfügbar.

Akustischer Schalter: Alfa 3 A Box

Das Modell Alfa 3 A Box verfügt 
über einen akustischen Schalter. 
Das bedeutet, dass kein 
physischer Taster vorhanden ist. 
Dennoch können Sie Programm-
speicher einstellen. Wenn Sie 
Ihre Hand  flach auf Ihr Ohr legen 
und leichten Druck mit Ihrer 
Hand ausüben, entsteht in Ihrem 
Ohr ein leichter Überdruck. Dieser 
Überdruck schaltet im Hörgerät 
einen Programmspeicher weiter.

22



HINWEIS: Wir empfehlen für das Umschalten 
des Programmspeichers die „zweimalige 
Ohrtastung“. Dies wird über Ihren Hörakusti-
ker aktiviert.

Akustische Hinweise
Batteriewarnung

• Wenn die Batterie fast leer ist, erhalten 
Sie ein Warnsignal.

• Alle 10 Minuten erfolgen 3 Pieptöne. 
Sie sollten dies beachten und die 
Batterie erneuern. 

• Ohne Batteriewechsel wird sich das 
Hörgerät nach einiger Zeit unter 
Sendung von 6 Pieptönen automatisch 
ausschalten.

• Das Hörgerät kann Sie auch per 
Stimme über eine schwache Batterie 
warnen. Dies kann Ihr Hörgeräteakusti-
ker für Sie einstellen.
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HINWEISE: 
• Die Art, Zeit und Anzahl der Warnsigna-

le kann je nach Gerätemodell 
unterschiedlich sein.

• Modell Tie X, Tie XR und Natura XR: Ihr 
Hörgerät verfügt über ein Batteriema-
nagementsystem, um eine sicherere 
Batterielebensdauer zu gewährleisten. 
Um die Nutzungsdauer des Geräts zu 
verlängern, werden die Bluetoo-
th-Funktionen deaktiviert, wenn Ihre 
Batteriekapazität auf 15 % oder 
weniger sinkt. Hiermit wird eine plötzli-
che Unterbrechung der Stromversor-
gung verhindert.
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Gut zu wissen:

Alternativ zu Pieptönen kann Ihr Hörgerät 
(je nach Modell) Hinweise auch per 
Sprache mitteilen. Hinweise sind in 
englischer, deutscher und türkischer 
Sprache verfügbar. Folgende Hinweise 
sind per Sprachhinweis möglich: 

• Maximale und minimale Lautstärkeein-
stellung

• Änderung des Programmspeichers

• Schwache Batterie

• Gerätestart
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Besonderheiten und Funktionen
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass nicht alle 
Funktionen in jedem Hörsystem verfügbar 
sind. Die Funktionen sind davon abhängig, 
welches Hörgerätemodell Sie verwenden.

Umgebungserkennung

Die Modelle TIE X, Tie XR, Natura XR 
verfügen über eine intelligente Umgebungs-
erkennung. Durch die Umgebungsanalyse 
passt sich das Tie X automatisch an Ihre 
Umgebung an, ohne, dass Sie etwas umstel-
len müssen. Das Hörgerät klassifiziert 
automatisch die akustische Umgebung und 
aktiviert den passenden Programmspeicher. 
Die Parameter zur Erkennung der Umge-
bung sind einstellbar. Ihr Hörsystem 
unterstützt Sie dabei in stillen und lauten 
Umgebungen, sowie bei Wind und Musik 
Ihren Gegenüber trotz der akustischen 
Umstände zu verstehen. 
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Ohr zu Ohr Konnektivität

Tragen Sie auf beiden Seiten ein Tie X, Tie XR 
oder Natura XR Hörsystem, so kommunizie-
ren Ihre Hörsysteme miteinander. Die 
Programm- und Lautstärkeänderungen, die 
Sie auf einem Gerät vornehmen, werden 
automatisch auf Ihr anderes Gerät angewen-
det. Auf diese Weise können Sie Ihre Geräte 
einfacher bedienen.

Tinnitus Therapie: T-FIS 
(Tinnitus-Frequenz-Isolation-System)

Das verbesserte T-FIS 2.0 bietet hervorragen-
de Anwendungsmöglichkeiten. Sowohl eine 
breitbandige Einstellung als auch eine Einstel-
lung von einzelnen Frequenzbändern ist 
möglich. Das Tinnitus-Therapieprogramm 
kann mit den Optionen Weißes Rauschen 
oder Ozean-Rauschen auf Ihre Bedürfnisse 
eingestellt werden. Das T-FIS Programm 
können Sie zusammen mit Ihrem Hörakustiker 
einstellen.
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Induktionsspule

Tie A1, Tie C1 und Tie X, Tie XR und Natura 
80T-XR haben eine Telefonspule. Die 
Telefonspule ermöglicht es Ihnen bei Telefonen 
mit Induktionsspule oder in Theatern, Kirchen 
und Gebäuden, die mit Induktionsschleife 
ausgerüstet sind, eine direkte Verbindung mit 
dem Hörgerät herzustellen. Hierdurch wird die 
Sprachverständlichkeit erhöht und Einflüsse 
durch den Raum (z.B. Hall) minimiert. Ihr 
Hörakustiker kann Sie über weitere Möglich-
keiten der Induktionsschleife informieren.

Telefonieren

Sie können mit Ihrem Hörgerät 
bequem telefonieren. Halten Sie 
das Telefon zum Telefonieren 
bitte schräg in einem bestimm-
ten Abstand, damit der Schall 
direkt in die Mikrofonöffnung 
Ihres Hörsystems gelangt.
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Cleverear App 
Die Cleverear App ist für iPhone, iPad und 
AndroidTM-Geräte entwickelt worden, um 
Ihnen eine einfache Steuerung Ihrer Hörgeräte 
zu ermöglichen.
Dank der Cleverear App können Sie mit Ihrem 
TIE X-, TIE XR- und Natura XR-Hörsystem 
zwischen den Programmspeichern wechseln, 
die Lautstärke anpassen, die Lautstärke der 
Wireless Übertragung einstellen, den 
Tonkanal der Wireless Quelle auswählen, die 
Lautstärke der Telefonspule anpassen und 
den Batteriestatus Ihres Geräts abrufen, ohne 
die Software des Hörakustikers zu benötigen.
Mithilfe der Cleverear App können Sie 
Umgebungsgeräusche abschwächen, damit 
Sie sich leichter auf Gespräche konzentrieren 
können. Die Änderungen passieren in Echtzeit.
Sie können die Cleverear App bei App Store, 
Google PlayTM und AppGallery herunterladen. 
Nach dem Herunterladen der App können Sie 
auf das Benutzerhandbuch von der Cleverear- 
App zugreifen. 29



Hinweis: 
Ein direktes 
Audio-Streaming 
wird derzeit von 
Android nicht 
unterstützt

Did you mean? cleverear

Related to your search

Ear-Technic RightEar-Technic Left
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Tie X, Tie XR und Natura XR mit 
iPhone® koppeln
1. Schalten Sie Ihr iPhone ein und gehen 

Sie zu “Einstellungen”. Stellen Sie 
sicher, dass Bluetooth eingeschaltet 
ist.

2. Wählen Sie “Bedienungshilfen”.

3. Wählen Sie „Hörhilfen“.

4. Setzen Sie die Batterie in das 
Batteriefach des Hörgeräts ein und 
schalten Sie das Hörgerät ein. Legen 
Sie Ihr Hörgerät in die Nähe Ihres 
iPhones. Die Hörgeräte verbleiben 3 
Minuten lang im Kopplungsmodus.

5. Ihr iPhone findet Ihre Hörgeräte. Ihre 
Geräte erscheinen in der iPhone-Liste. 
Wählen Sie Ihr Hörgerät aus.

6. Bestätigen Sie die Kopplung.
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Ear-Technic Left

Ear-Technic Left

„Ear-Technic Left“ möchte sich 
mit deinem iPhone koppeln. 

Batteriefach

Wenn Sie Ihre Hörgeräte oder Ihr Apple®-Gerät ausschalten, 
wird die Verbindung getrennt. Um die Verbindung wiederher-
zustellen, schalten Sie Ihr Hörgerät ein (indem Sie das 
Batteriefach öffnen und schließen). Das Hörgerät verbindet sich 
automatisch wieder mit Ihrem Apple-Gerät.
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Made for iPhone®

Tie X, Tie XR und Natura XR wurden für 
iPhone® und iPad entwickelt und sind mit 
Made for iPhone® zertifiziert. Diese Modelle 
können Sie ohne Cleverear-App direkt mit 
dem iPhone®, iPad koppeln. Sie können 
telefonieren, Musik hören, Filme und Videos 
anschauen.

“Made for iPhone” und “Made for iPad” 
bedeutet, dass die Geräte für die Verbindung 
mit dem iPhone bzw. iPad entwickelt und 
vom Entwickler dahingehend zertifiziert 
und Apple-Leistungsstandards erfüllt 
wurden. Apple ist für die Inbetriebnahme 
dieses Geräts oder die Einhaltung von 
Sicherheitsvorschriften und regulatori-
schen Standards nicht verantwortlich. Bitte 
beachten Sie, dass die Verwendung dieser 
Geräte mit einem iPhone oder iPad die 
Wireless-Leistung beeinträchtigen kann.
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Das Apple-Logo, iPhone, iPad und der App 
Store sind in den USA und anderen Ländern 
eingetragene Marken von Apple Inc.. iOS ist 
eine Marke von Cisco. Android und Google 
Play sind Marken von Google Inc. 

Bluetooth und das Logo sind eingetragene 
Warenzeichen der Bluetooth SIG' Inc. Die 
Verwendung dieser Marken von Ear-Technic 
erfolgt unter Lizenz. 

Kompatible Produkte
iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, 
iPhone 12 mini, iPhone SE (2. Generation), iPhone 
11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS 
Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 
Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1. Generati-
on), iPad Air (3. Generation), iPad Air 2, iPad Air, 
iPad mini (5. Generation), iPad mini 4, iPad mini 3, 
iPad mini 2, iPad (7. Generation), iPad (6. Generati-
on), iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 
iPhone 6, iPhone 5s, iPad (8. Generation), iPad Pro 
10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2. Generation) und 
iPad (5. Generation) sind kompatibel.
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Android Support
Die Modelle Tie X, Tie XR und Natura XR 
können mit Android Smartphones mit ASHA- 
Protokoll verbunden werden. Somit können 
Sie die Cleverear App verwenden und Ihr 
Hörgerät über die Cleverear App einstellen.

Tie X, Tie XR und Natura XR mit Ihrem 
Android Smartphone koppeln: 

Cleverear verbindet sich mit Ihrem Gerät via 
Bluetooth. Um die App zu benutzen, müssen 
Sie die Bluetooth- Funktion Ihres Smartpho-
nes aktivieren. Wenn die Bluetooth-Funktion 
beim Starten der App ausgeschaltet ist, wird 
Sie die App darauf hinweisen, dass Sie die 
Bluetooth-Funktion aktivieren müssen. 
Nachdem Sie die Bluetooth- Funktion 
aktiviert haben, wird Sie die App nach einer 
Bluetooth Genehmigung fragen. Sobald Sie 
die Bluetooth Genehmigung bestätigt haben, 
können Sie die App einwandfrei benutzen. 
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Wenn Sie die Bluetooth Genehmigung beim 
Starten der App nicht genehmigen, erhalten 
Sie eine Warnung und die App wird geschlos-
sen. Um Bluetooth zu aktivieren, führen Sie 
folgende Schritte aus:

Einstellungen > Bluetooth aktivieren  
Einstellungen > Standort aktivieren
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Tipps für Kopplungsprozess mit 
Android Geräten
Die Verbindung zur Cleverear App muss 
innerhalb von 3 Minuten nach dem Einset-
zen der Batterie hergestellt werden. 
Wurden Ihre Hörgeräte nach Ablauf dieser 
Zeit noch nicht gefunden, müssen Sie Ihre 
Hörgeräte aus- und wieder anschalten 
und den Kopplungsprozess erneut starten.

HINWEIS: 

Eine Sicherheitsfunktion sorgt dafür, dass 
Ihr Tie X Hörgerät nur innerhalb der ersten 
3 Minuten nach Inbetriebnahme erkannt 
und zum Suchbildschirm der Cleverear 
App hinzugefügt werden kann. Die Sicher-
heitsfunktion verhindert die Kontrolle 
über das Hörgerät durch unbefugte Perso-
nen.

Vor dem Kopplungsprozess sollte der 
Batteriezustand Ihres Hörgerätes überprüft
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werden. Bei zu schwacher Batterie muss 
die alte Batterie durch eine neue ersetzt 
werden.

Sollte der Kopplungsprozess trotz Neustart 
der Hörgeräte nicht funktionieren, dann 
löschen Sie die vorhandene Kopplungslis-
te. Bei Android-Geräten gehen Sie auf 
Einstellungen → Bluetooth → Klicken Sie 
auf  „Vergessen“, um die alten Hörgeräte zu 
ignorieren und einen neuen Kopplungspro-
zess zu starten.

Zubehör ConnectLine: Kopplung 
mit weiteren Tonquellen
Bei den Modellen Tie X, Tie XR und Natura 
XR können beliebige Signale durch die 
Verwendung von ConnectLine von einer 
bestimmten Tonquelle direkt auf Ihr Hörge-
rät übertragen werden. Auf diese Weise 
können Sie bequem Musik hören, fernsehen, 
Filme und Videos anschauen.

38



Mit ConnectLine können Sie den Sprecher 
frei von Umgebungsgeräuschen direkt auf 
das Hörgerät übertragen. So können Sie 
Ihre Hörgeräte in Konferenzräumen, 
Opern-, Hör- und Theatersälen, Klassen-
zimmern, usw. komfortabel verwenden.

 

ConnectLine
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Produktcodes Zubehör
R04-9102077
R04-9102078
R04-9104010
R04-9104011
R04-9104012
R04-9102069
R04-9102070
R04-9102071
R04-9102072
R04-9102073
R04-9102074
R04-9102075
R04-9102076
150-9501011
D01-510625
D01-510626
D01-510637
K06-3126058
R20-9102082
R20-9102083
R20-9102084
R20-9102085
R20-9102086
R20-9102087
R20-9102088
K08-HP08105
K12-312014
493
D01-810101
D01-810102

TIE Kapsel Kit S (R)
TIE Kapsel Kit S (L)
Faceplate Modul S
Faceplate Modul M
Faceplate Modul P
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Hörgerät Batterie 10DS
External Wax Filter (150 Micron/6s) 
Internal Wax Filter
Filter Apparat+CIC Filter Internal Wax
Filter (150 Micron / 16 ‘er)
RIC Dome 5mm
RIC Dome 7mm
RIC Dome10mm
RIC Dome 12mm
Geschlossen dome11mm
Geschlossen dome 13mm
Geschlossen dome 14mm
Stift 0,6 x 5,0mm (Kapsel Kit)
Stift 0,8 x 5,3mm (10 TIE)
Apparat (3x35mm)
Filter Apparat (Blau)
Filter Apparat (Rot)
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Problem Ursachen Lösungen

•Das Schirmchen oder 
der. Gehörgang hat 
sich verändert

•Das Schirmchen sitzt 
nicht richtig

•Es kann ein 
technisches Problem 
vorhanden sein

•Schirmchen erneuern

•Schirmchen richtig 
montieren

•Wenden Sie sich an 
lhren Hörakustiker

Pfeifen 
(akustische 
Rückkopp-
lung)

•Das 0hr kann 
entzündet sein

•Wenden Sie sich an 
lhren Arzt oder 
Hörakustiker

Schmerzen 
am Ohr

•Die Batterie wurde 
falsch eingelegt

•Batteriefach ist offen
•Die Batterie ist 

möglicherweise nicht 
eingelegt

•Die Batterie ist leer
•Schirmchen oder 

Filter ist verstopft

•Kontaktfehler/Wackel-
kontakt

•Die Kontakte sind 
kontaminiert oder 
oxidiert

•Die Batterie richtig 
einsetzen

•Batteriefach schließen
•Batterie einsetzen

•Batterie wechseln
•Austausch des 

Schirmchens bzw. des 
Filters

•Fehlerbehebung des 
Wackelkontaktes

•Reinigen Sie die 
Kontakte.

Keine 
Verstärkung 
oder die 
Verständi-
gung wird 
dauernd 
unterbrochen
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Problem Ursachen Lösungen

•Das Anschlusskabel 
ist defekt

•Hörer ist defekt

•Die Batterie ist rostig 
oder verschmutzt

•Das Hörgerat ist feucht
•Das Gerat blieb 

eingeschaltet

•Wenden Sie sich an 
lhren Hörakustiker

•Wenden Sie sich an 
lhren Hörakustiker

•Batterie wechseln

•Das Hörgerat trocknen
•Das Hörgerat 

ausschalten, wenn Sie 
es nicht benutzen

Die 
Verstärkung 
ist plötzlich 
zu leise

•Die Batterie ist alt

•Es ist ein technisches 
Problem eingetreten.

•Achten Sie auf das 
Herstelldatum der 
Batterie

•Notieren Sie sich die 
Laufzeit der Batterie 
und wenden sich an 
lhren Hörakustiker.

Batterie 
entlädt sich 
zu schnell
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Wichtige Informationen
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor 
Sie Ihr Hörgerät verwenden.
• Verwenden Sie Ihr Hörgerät erst, wenn es von einem 
Spezialisten programmiert wurde. Geräte, die nicht für 
Sie individuell programmiert sind, können Ihr Gehör 
schädigen.

• Der maximale Schallausgangspegel des Hörgerätes 
kann 132 dB SPL (IEC711) überschreiten. Nur 
qualifizierte Personen können eine Produktauswahl 
und eine Anwendung vornehmen, da die Gefahr 
besteht, dass der Benutzer sich das Gehör schädigt.

• Das Hörgerät verstärkt den Schall, wodurch der 
Hörverlust ausgeglichen wird. Es darf nur von der 
dafür vorgesehenen Person verwendet werden.

• Hörgeräte dürfen nicht in den Mund genommen 
werden. Sie müssen von Kindern und Haustieren 
ferngehalten werden. Falls die Batterie verschluckt 
wurde, suchen Sie sofort  ärztliche Hilfe auf.

• Wenn Sie das Hörgerät von Ihrem Ohr entfernen, kann 
in sehr seltenen Fällen, das Schirmchen im Gehörgang 
verbleiben. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren 
HNO-Arzt, um das Schirmchen aus dem Gehörgang  
entfernen zu lassen. 

• Obwohl Ihr Hörgerät gegen Wasser, Feuchtigkeit und 
Staub beständig ist, schützen Sie es trotzdem so gut 

wie möglich. Tragen Sie es nicht beim Schwimmen 
oder in der Dusche. 

• Hörgeräte haben die Schutzart IP68 im Rahmen der 
Norm IEC 60529 (1 Meter Wassertiefe 60 Minuten).

• Das von Ihnen verwendete Hörgerät besteht aus 
empfindlichen mikroelektronischen Teilen. Sie sollten 
es daher vor Stößen schützen.

• Schützen Sie Ihr Hörgerät vor Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit im Hörgerät 
kann zu Oxidationen führen.

• Schützen Sie Ihr Hörsystem vor Sonneneinstrahlung 
und Feuer.

• Verwenden Sie zum Trocknen des Hörgerätes nicht 
die Mikrowelle und den Haartrockner. Informationen 
zum Trocknen des Hörgerätes erhalten Sie von Ihrem 
Hörakustiker.

• Werfen Sie die alten Batterien nicht in den Müll, 
sondern entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

• MRT- und CI-Röntgenaufnahmen könnten Ihr Hörgerät 
beschädigen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Hörgerät 
entfernen und es ausschalten, sofern Sie sich in ein 
MRT oder in eine CI-Röntgenaufnahme begeben. 

• Hohe elektromagnetische Felder können die 
empfindlichen elektronischen Teile Ihres Hörgerätes 
beschädigen. Legen Sie Ihre Hörgeräte aus diesem 
Grund nicht in die Nähe starker Magnetfelder.

• Legen Sie Ihr Hörgerät nicht auf Ladestationen für 
Mobiltelefone.

• Verwenden Sie Ihr Hörgerät nicht in einer explosiven 
Umgebung.

• Wenn Sie ein aktives implantierbares Gerät verwenden, 
halten Sie das Hörgerät und das Hörgerätezubehör 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt.

• Wenn Sie ein aktives Gehirnimplantat haben, wenden 
Sie sich zur Risikobewertung an den Implantathersteller.

• Bei Neben- und Auswirkungen auf Ihr Implantat, 
verwenden Sie keine Hörgeräte und wenden Sie sich 
an den Implantathersteller.

• Einfluss auf Ihr Implantat können, Stromleitungen, 
elektrostatische Entladung, Metalldetektoren  usw.  
haben.  Bitte beachten Sie dies.

• Wenn Sie ein implantierbares Hörgerät haben, 
empfehlen wir, darauf zu achten, dass Magnete 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt sind.

• Lassen Sie das Batteriefach offen, wenn Sie das 
Hörgerät nicht verwenden. Das tägliche Lüften des 
Hörgerätes verhindert die Schwitzwasseransammlung.

• Reinigen Sie Ihr Hörgerät nicht mit Alkohol und nicht 
mit hautunfreundlichen Materialien.
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Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor 
Sie Ihr Hörgerät verwenden.
• Verwenden Sie Ihr Hörgerät erst, wenn es von einem 
Spezialisten programmiert wurde. Geräte, die nicht für 
Sie individuell programmiert sind, können Ihr Gehör 
schädigen.

• Der maximale Schallausgangspegel des Hörgerätes 
kann 132 dB SPL (IEC711) überschreiten. Nur 
qualifizierte Personen können eine Produktauswahl 
und eine Anwendung vornehmen, da die Gefahr 
besteht, dass der Benutzer sich das Gehör schädigt.

• Das Hörgerät verstärkt den Schall, wodurch der 
Hörverlust ausgeglichen wird. Es darf nur von der 
dafür vorgesehenen Person verwendet werden.

• Hörgeräte dürfen nicht in den Mund genommen 
werden. Sie müssen von Kindern und Haustieren 
ferngehalten werden. Falls die Batterie verschluckt 
wurde, suchen Sie sofort  ärztliche Hilfe auf.

• Wenn Sie das Hörgerät von Ihrem Ohr entfernen, kann 
in sehr seltenen Fällen, das Schirmchen im Gehörgang 
verbleiben. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren 
HNO-Arzt, um das Schirmchen aus dem Gehörgang  
entfernen zu lassen. 

• Obwohl Ihr Hörgerät gegen Wasser, Feuchtigkeit und 
Staub beständig ist, schützen Sie es trotzdem so gut 

wie möglich. Tragen Sie es nicht beim Schwimmen 
oder in der Dusche. 

• Hörgeräte haben die Schutzart IP68 im Rahmen der 
Norm IEC 60529 (1 Meter Wassertiefe 60 Minuten).

• Das von Ihnen verwendete Hörgerät besteht aus 
empfindlichen mikroelektronischen Teilen. Sie sollten 
es daher vor Stößen schützen.

• Schützen Sie Ihr Hörgerät vor Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit im Hörgerät 
kann zu Oxidationen führen.

• Schützen Sie Ihr Hörsystem vor Sonneneinstrahlung 
und Feuer.

• Verwenden Sie zum Trocknen des Hörgerätes nicht 
die Mikrowelle und den Haartrockner. Informationen 
zum Trocknen des Hörgerätes erhalten Sie von Ihrem 
Hörakustiker.

• Werfen Sie die alten Batterien nicht in den Müll, 
sondern entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

• MRT- und CI-Röntgenaufnahmen könnten Ihr Hörgerät 
beschädigen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Hörgerät 
entfernen und es ausschalten, sofern Sie sich in ein 
MRT oder in eine CI-Röntgenaufnahme begeben. 

• Hohe elektromagnetische Felder können die 
empfindlichen elektronischen Teile Ihres Hörgerätes 
beschädigen. Legen Sie Ihre Hörgeräte aus diesem 
Grund nicht in die Nähe starker Magnetfelder.

• Legen Sie Ihr Hörgerät nicht auf Ladestationen für 
Mobiltelefone.

• Verwenden Sie Ihr Hörgerät nicht in einer explosiven 
Umgebung.

• Wenn Sie ein aktives implantierbares Gerät verwenden, 
halten Sie das Hörgerät und das Hörgerätezubehör 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt.

• Wenn Sie ein aktives Gehirnimplantat haben, wenden 
Sie sich zur Risikobewertung an den Implantathersteller.

• Bei Neben- und Auswirkungen auf Ihr Implantat, 
verwenden Sie keine Hörgeräte und wenden Sie sich 
an den Implantathersteller.

• Einfluss auf Ihr Implantat können, Stromleitungen, 
elektrostatische Entladung, Metalldetektoren  usw.  
haben.  Bitte beachten Sie dies.

• Wenn Sie ein implantierbares Hörgerät haben, 
empfehlen wir, darauf zu achten, dass Magnete 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt sind.

• Lassen Sie das Batteriefach offen, wenn Sie das 
Hörgerät nicht verwenden. Das tägliche Lüften des 
Hörgerätes verhindert die Schwitzwasseransammlung.

• Reinigen Sie Ihr Hörgerät nicht mit Alkohol und nicht 
mit hautunfreundlichen Materialien.
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Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor 
Sie Ihr Hörgerät verwenden.
• Verwenden Sie Ihr Hörgerät erst, wenn es von einem 
Spezialisten programmiert wurde. Geräte, die nicht für 
Sie individuell programmiert sind, können Ihr Gehör 
schädigen.

• Der maximale Schallausgangspegel des Hörgerätes 
kann 132 dB SPL (IEC711) überschreiten. Nur 
qualifizierte Personen können eine Produktauswahl 
und eine Anwendung vornehmen, da die Gefahr 
besteht, dass der Benutzer sich das Gehör schädigt.

• Das Hörgerät verstärkt den Schall, wodurch der 
Hörverlust ausgeglichen wird. Es darf nur von der 
dafür vorgesehenen Person verwendet werden.

• Hörgeräte dürfen nicht in den Mund genommen 
werden. Sie müssen von Kindern und Haustieren 
ferngehalten werden. Falls die Batterie verschluckt 
wurde, suchen Sie sofort  ärztliche Hilfe auf.

• Wenn Sie das Hörgerät von Ihrem Ohr entfernen, kann 
in sehr seltenen Fällen, das Schirmchen im Gehörgang 
verbleiben. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren 
HNO-Arzt, um das Schirmchen aus dem Gehörgang  
entfernen zu lassen. 

• Obwohl Ihr Hörgerät gegen Wasser, Feuchtigkeit und 
Staub beständig ist, schützen Sie es trotzdem so gut 

wie möglich. Tragen Sie es nicht beim Schwimmen 
oder in der Dusche. 

• Hörgeräte haben die Schutzart IP68 im Rahmen der 
Norm IEC 60529 (1 Meter Wassertiefe 60 Minuten).

• Das von Ihnen verwendete Hörgerät besteht aus 
empfindlichen mikroelektronischen Teilen. Sie sollten 
es daher vor Stößen schützen.

• Schützen Sie Ihr Hörgerät vor Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit im Hörgerät 
kann zu Oxidationen führen.

• Schützen Sie Ihr Hörsystem vor Sonneneinstrahlung 
und Feuer.

• Verwenden Sie zum Trocknen des Hörgerätes nicht 
die Mikrowelle und den Haartrockner. Informationen 
zum Trocknen des Hörgerätes erhalten Sie von Ihrem 
Hörakustiker.

• Werfen Sie die alten Batterien nicht in den Müll, 
sondern entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

• MRT- und CI-Röntgenaufnahmen könnten Ihr Hörgerät 
beschädigen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Hörgerät 
entfernen und es ausschalten, sofern Sie sich in ein 
MRT oder in eine CI-Röntgenaufnahme begeben. 

• Hohe elektromagnetische Felder können die 
empfindlichen elektronischen Teile Ihres Hörgerätes 
beschädigen. Legen Sie Ihre Hörgeräte aus diesem 
Grund nicht in die Nähe starker Magnetfelder.

• Legen Sie Ihr Hörgerät nicht auf Ladestationen für 
Mobiltelefone.

• Verwenden Sie Ihr Hörgerät nicht in einer explosiven 
Umgebung.

• Wenn Sie ein aktives implantierbares Gerät verwenden, 
halten Sie das Hörgerät und das Hörgerätezubehör 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt.

• Wenn Sie ein aktives Gehirnimplantat haben, wenden 
Sie sich zur Risikobewertung an den Implantathersteller.

• Bei Neben- und Auswirkungen auf Ihr Implantat, 
verwenden Sie keine Hörgeräte und wenden Sie sich 
an den Implantathersteller.

• Einfluss auf Ihr Implantat können, Stromleitungen, 
elektrostatische Entladung, Metalldetektoren  usw.  
haben.  Bitte beachten Sie dies.

• Wenn Sie ein implantierbares Hörgerät haben, 
empfehlen wir, darauf zu achten, dass Magnete 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt sind.

• Lassen Sie das Batteriefach offen, wenn Sie das 
Hörgerät nicht verwenden. Das tägliche Lüften des 
Hörgerätes verhindert die Schwitzwasseransammlung.

• Reinigen Sie Ihr Hörgerät nicht mit Alkohol und nicht 
mit hautunfreundlichen Materialien.
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Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, bevor 
Sie Ihr Hörgerät verwenden.
• Verwenden Sie Ihr Hörgerät erst, wenn es von einem 
Spezialisten programmiert wurde. Geräte, die nicht für 
Sie individuell programmiert sind, können Ihr Gehör 
schädigen.

• Der maximale Schallausgangspegel des Hörgerätes 
kann 132 dB SPL (IEC711) überschreiten. Nur 
qualifizierte Personen können eine Produktauswahl 
und eine Anwendung vornehmen, da die Gefahr 
besteht, dass der Benutzer sich das Gehör schädigt.

• Das Hörgerät verstärkt den Schall, wodurch der 
Hörverlust ausgeglichen wird. Es darf nur von der 
dafür vorgesehenen Person verwendet werden.

• Hörgeräte dürfen nicht in den Mund genommen 
werden. Sie müssen von Kindern und Haustieren 
ferngehalten werden. Falls die Batterie verschluckt 
wurde, suchen Sie sofort  ärztliche Hilfe auf.

• Wenn Sie das Hörgerät von Ihrem Ohr entfernen, kann 
in sehr seltenen Fällen, das Schirmchen im Gehörgang 
verbleiben. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren 
HNO-Arzt, um das Schirmchen aus dem Gehörgang  
entfernen zu lassen. 

• Obwohl Ihr Hörgerät gegen Wasser, Feuchtigkeit und 
Staub beständig ist, schützen Sie es trotzdem so gut 

wie möglich. Tragen Sie es nicht beim Schwimmen 
oder in der Dusche. 

• Hörgeräte haben die Schutzart IP68 im Rahmen der 
Norm IEC 60529 (1 Meter Wassertiefe 60 Minuten).

• Das von Ihnen verwendete Hörgerät besteht aus 
empfindlichen mikroelektronischen Teilen. Sie sollten 
es daher vor Stößen schützen.

• Schützen Sie Ihr Hörgerät vor Umgebungen mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit im Hörgerät 
kann zu Oxidationen führen.

• Schützen Sie Ihr Hörsystem vor Sonneneinstrahlung 
und Feuer.

• Verwenden Sie zum Trocknen des Hörgerätes nicht 
die Mikrowelle und den Haartrockner. Informationen 
zum Trocknen des Hörgerätes erhalten Sie von Ihrem 
Hörakustiker.

• Werfen Sie die alten Batterien nicht in den Müll, 
sondern entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

• MRT- und CI-Röntgenaufnahmen könnten Ihr Hörgerät 
beschädigen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihr Hörgerät 
entfernen und es ausschalten, sofern Sie sich in ein 
MRT oder in eine CI-Röntgenaufnahme begeben. 

• Hohe elektromagnetische Felder können die 
empfindlichen elektronischen Teile Ihres Hörgerätes 
beschädigen. Legen Sie Ihre Hörgeräte aus diesem 
Grund nicht in die Nähe starker Magnetfelder.

• Legen Sie Ihr Hörgerät nicht auf Ladestationen für 
Mobiltelefone.

• Verwenden Sie Ihr Hörgerät nicht in einer explosiven 
Umgebung.

• Wenn Sie ein aktives implantierbares Gerät verwenden, 
halten Sie das Hörgerät und das Hörgerätezubehör 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt.

• Wenn Sie ein aktives Gehirnimplantat haben, wenden 
Sie sich zur Risikobewertung an den Implantathersteller.

• Bei Neben- und Auswirkungen auf Ihr Implantat, 
verwenden Sie keine Hörgeräte und wenden Sie sich 
an den Implantathersteller.

• Einfluss auf Ihr Implantat können, Stromleitungen, 
elektrostatische Entladung, Metalldetektoren  usw.  
haben.  Bitte beachten Sie dies.

• Wenn Sie ein implantierbares Hörgerät haben, 
empfehlen wir, darauf zu achten, dass Magnete 
mindestens 15 cm vom Implantat entfernt sind.

• Lassen Sie das Batteriefach offen, wenn Sie das 
Hörgerät nicht verwenden. Das tägliche Lüften des 
Hörgerätes verhindert die Schwitzwasseransammlung.

• Reinigen Sie Ihr Hörgerät nicht mit Alkohol und nicht 
mit hautunfreundlichen Materialien.

Service und Garantie
• Ear-Technic gewährleistet Ihnen eine globale 
Garantie. Die Garantie beginnt ab dem Verkaufsdatum 
Ihres Hörgerätes.
• Eine Garantie wird ausschließlich auf Fabrikationsfeh-
ler und Materialfehler gegeben.
• Schäden die durch Benutzungsfehler entstehen sind 
vom Grantieschutz ausgeschlossen. Hierzu zählen z.B. 
Eingriffe durch nicht autorisierte Personen, 
Abnutzung, Bruch des Gehäuses, abgebrochene Teile 
durch Benutzungsfehler, chemische Einflüsse, Kontakt 
mit dem Wasser usw.
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Garantieschein
Marke................................................................................................

Name des Kunden..................................................................

Typ Ihres Hörgerätes...........................................................

Nummer Ihres Hörgerätes...............................................

Kaufdatum....................................................................................

Garantiezeit..................................................................................

Stempel des Betriebs:
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Autorisierter Händler
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SYMBOLERKLÄRUNGEN

0476

Dieses Symbol bestätigt, dass die Produkte der 
medizinischen Produktrichtlinie 2017/745 /EWG 
entsprechen. Die Zahl hinter dem Symbolzeichen zeigt 
die Nummer der benannten Stelle welche die 
Zertifikate ausgestellt hat.

Dieses Symbol zeigt, dass der Inhalt der Gebrauchsan-
weisung für die Benutzer wichtig ist.

Dieses Symbol zeigt wichtige Information für die 
Handhabung und die Produktionssicherheit.

Dieses Symbol zeigt, dass die Gebrauchsanweisung für 
die Benutzer wichtige Hinweise über Produktzuverläs-
sigkeit und die Benutzung des Produktes enthält.

Dieses Symbol weist daraufhin, dass Ihr Hörgerät und 
dessen Batterien nicht als normaler Haushaltsabfall 
entsorgt werden dürfen.
Dieses Symbol weist daraufhin, dass Ihr Hörgerät und 
dessen Batterien nicht ins Feuer geworfen werden 
dürfen.

Dieses Symbol zeigt, dass Ihr Hörgerät vor 
Sonnenstrahlen fern gehalten werden soll.

Dieses Symbol zeigt, dass Ihr Hörgerät trocken 
aufbewahrt werden soll.
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SYMBOLERKLÄRUNGEN

SN

Dieses Symbol zeigt, dass die in diesem Handbuch 
beschriebenen Produkte EN 60601-1 und die 
Anforderungen der Norm Typ B entsprechen. Die 
Oberfläche des Hörgeräts ist als aufgebrachtes Teil 
Typ B angegeben.

Dieses Symbol zeigt die Seriennummer des Produktes 
an, damit das Medizinprodukt identifizert werden kann.

Dieses Symbol kennzeichnet die Katalognummer des 
Herstellers, damit das Medizinprodukt identifiziert 
werden kann.

Dieses Symbol bedeutet, (Nicht MR-sicher) MR 
ungeeignet für Magnetresonanztomographie und diese 
Umgebungen.

50





h e a r i n g  s y s t e m s

Helix, is a trademark of

Head Office | Manufacturer 

Ear Technic Gmbh
Oslebshauser Heerstraße 23
D-28239 Bremen-Germany
www.helixhearing.com
kontakt@helixhearing.com
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